
INCIDENTS SOURCES ORPHELINES EN 2014 

 

Incidents nationaux 

1. Le 14 juin 2014, un pacemaker intact contenant une pile au Plutonium 238 

a été découvert dans un centre de tri des déchets de Saint-Nicolas 

(Anvers). L'enquête a permis d'identifier la société qui avait jadis fabriqué 

le pacemaker. Les pacemakers munis d'une pile au Plutonium 238 ont été 

fabriqués entre 1973 et 1978 et ont été implantés à des milliers de 

patients à travers le monde (consultez notre site web pour de plus amples 

informations). 

Une collaboration active a été mise sur pied avec les parties concernées 

afin de mieux gérer à l'avenir des situations similaires. La vigilance du 

centre de tri et le respect des procédures ont permis de découvrir ce 

pacemaker et d'assurer son évacuation dans des conditions adéquates.  

 

2. Le 18 décembre 2014, une source de radium a été détectée dans un 

chargement de déchets d'amiante acheminé dans une décharge. En raison 

de la nature du chargement, la source radioactive n'a pas pu être isolée 

immédiatement. L'expert agréé a dû prendre contact avec une entreprise 

spécialisée. En fin de compte, il s'est avéré que la source en question 

provenait d'un paratonnerre.  

 


